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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления Ns 06-05-184 от 21 ноября 201бг.

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью научно-
производственное предприятие (ООО НПП (ТЕПЛОВОДОХРАН))
Адрес: З9002'7 , г. Рязань, ул. Новая, 51в

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью наrIно-
производственное предприятие (ООО НПП (ТЕПЛОВОДОХРАН))
Адрес: З90027, г. Рязань, ул, Новая,51в

Наименование продукции: Счетчики воды многоструйные Пульсар М, Пульсар
мм.

Код ТН ВЭД:9028 20 0000

Область применения: предназначены для измерения объема воды, протекающей
по трубопроводам систем горячего, холодного водоснабжения и сетевой воды,
протекающей по трубопроводам систем теплоснабжения.
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Перечень документов, представлеЕных на экспертизу: заявление на
проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении
изменений в сведения о юридическом лице, приказ о нrвначении директора,
руководство по эксплуатации, ЮТЛИ.40722З.001 ТУ

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протокопу испытаний N9 1219М-1910 от 23ноября 20lбг.
Дккредитованный испытательный центр Федерального бюджетЕого учреждения
<Госуларственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаниЙ
в Московской области> ((Сергиево-Посадский филиал ФБУ KI]CM Московской
области) Регистрационный номер аттестата аккредитации RД.RU.210ПЛ01),
типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на
соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиями к товарап,I, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), утверrкденным решением Комиссии тzlп4оженного Союза от 28 мая
2010 г. М299, Раздел 3 <Требования к материалам, реагентам, оборудованию,
используемым для водоочистки и водоподготовки) главы II Единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к ToBapaIvI, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Гигиенические характеристики продукции:

Вещества, показатели
(факторы)

Фактическое
значение

Гигиенический норматив

запах балл 0 2

I_[BeTHocTb градус Без
изменений

Не более 20 гралусов

Мутность Менее 1,2 Не более 2,6 мутности
по формазину

Наличие осадка отсутствует отсутствует
Медь мг/л 0.01 1.0

I_{инк мг/л Менее 0.1 5,0
Железо мг/л 0,10 0,3

Свинец мг/л Менее 0,001 0,03

АЛЮМИНИЙ МГ/Л 0,01 0.5

Марганец мг/л Менее 0,05 0.1

Никель мг/л Менее 0,05 0.1

кремний мг/л 0,|2 10,0

Кадмий мг/л Менее 0,0005 0,001

По результатам проведенных испытаний продукции:<Счетчики воды многоструйные
Пульсар М, Пульсар ММ>отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая
2010 г. N9299, Раздел 3 кТребования к материалам, реагентам, оборудованию,
используемым дJuI водоочистки и водоподготовки) главы II Единьж санитарно-



эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), не установлено.

Проmокол ллспыmанuй указанньtх образцов проdукцuа отражает условия и методы
испытаний, пол}п{енные данные. Испытания проведены аккредитованной и
лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями
действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и
оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-
эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными решением
Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. Jtlb299, Раздел 3 <Требования к
материала]\4, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и
водоподготовки)) главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)с использованием методов и методик, утвержденных в установленном
порядке.

Продукция: кСчетчики воды многоструйные Пульсар М, Пульсар ММ)
сooтвeтсTByет(щ)Единьrмсaнитapнo-эпиДeМиoЛoГическиМИ
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии
тап,Iоженного Союза от 28 мая 2010 г. ]ф299 Раздел 3 кТребования к материалам,
реагентЕlI\,{, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки) главы
II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей проверки соответствия
пDодчкции тDебованиям Единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований к ToBaDaM, подлежащим санитарно-
эпидемиологическомy надзору (контролю). yтвержденных решением Комиссии
Таможенного союза ЛЬ 299 от 28.05.2010 г

Врач по общей гигиене 7| В.Н. Артюшин
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